
Wykonanie pomiaru miernikiem światła R/FR firmy SKYE 

Na podstawie Mannual`a opracowała dr Anna Dzierżyńska 

 
http://www.skyeinstruments.com/wp-content/uploads/Light-shortform.pdf 

 

 Przed pomiarem sprawdzić stan baterii 9 V PP3, alkalicznej lub niklowo-kadmowej. 

 Połączyć rejestrator z miernikiem R/FR – strzałka na rysunku. 

 Suwakiem z lewej strony (function) ustawić żądaną długość fali R lub FR lub stosunek 

R/FR 

 Suwakiem z prawej strony ustawić spodziewany zakres natężenia promieniowania 

0- 200.0 

0- 20.00 

0- 2.000 

 Zdjąć osłonkę z miernika. Sprawdzić stan jego czystości, ewentualnie przetrzeć 

wilgotną, miękką  ściereczką do czysta i do sucha. 

 Włączyć rejestrator przyciskiem on/off, dokonać odczytu, wyłączyć 

 Zabezpieczyć miernik osłonką  przed zarysowaniem.  

 

http://www.skyeinstruments.com/wp-content/uploads/Light-shortform.pdf

