
Zasada pomiaru miernikiem światła R/FR firmy SKYE 

 

 
Miernik dwukanałowy  rejestruje natężenie światła o dwóch długościach fal: 660nm- bliska  

czerwień R(Red) i 730nm- daleka czerwień FR (Far red).  

Pozwala także oznaczyć stosunek tych dwóch długości jako wskaźnik R/FR w środowisku, 

oznaczany symbolem ζ (dzeta). ζ ma on wpływ na stan fotostacjonarny fitochromu i przebieg 

fotomorfogenetycznych procesów wzrostu.    

Miernik stosuje się zarówno do pomiaru w świetle naturalnym słonecznym, jak i w sztucznym 

świetle lamp. Jest wodoodporny. Pomiar obejmuje promieniowanie dochodzące ze wszystkich 

stron w formie czaszy nad, miernikiem, zgodnie z Prawem cosinusów Lamberta. 

Wyskalowany jest w μmol m
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 s 
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 . 

Współdziała z rejestratorem z elektronicznym wyświetlaczem i trzystopniową regulacją  

zakresu natężenia światła, zasilanym bateriami.  


