
Zasada pomiaru natężenia PAR miernikiem Li-190 z rejestratorem LI-185 
 

Kwantowy czujnik światła Li-190 ma taką samą dokładność pomiaru  przy każdej długości 

fali w zakresie PAR 400-700nm, radiacji fotosyntetycznie aktywnej (patrz rysunek).  Gęstość 

strumienia kwantów Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD) czyli natężenie 

napromieniowania jest mierzone w  μmol PAR m
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. Barwne filtry szklane są 

wykorzystywane do zmiany długości fal, przy których dokonywany jest odczyt kwantowy 

radiacji  za pomocą  fotodiody krzemowej. Filtr przeciwzakłóceniowy zapewnia ostre 

odcięcie widma powyżej 700 nm, co jest niezbędne szczególnie do pomiarów pod 

roślinnością, gdzie stosunek podczerwieni do widzialnego światła może być wysoki. 

 

Rys. Względna dokładność pomiaru miernika Li-190, w %, w badanym zakresie widma  


